
●各種有機化合物試薬の測定性能 

       （ SUMIGRAPH Model NC-220F ） 
 

[概  要] 

各種加工食品、食品原材料や穀物、植物体、土壌等、食品分野や農林水産分野における大多数の試料は、

不均一であるため、多量の試料を採取し分析する必要があります。 

このたび弊社は燃焼反応部と検出部のシステム化、ＰＣデータ処理に加え、高濃度食塩含有試料、有機硫

黄化合物および有機ハロゲン化合物の常用分析が可能な新規燃焼触媒開発に成功し、多量試料対応「全窒素

および全炭素分析装置」ＳＵＭＩＧＲＡＰＨ ＮＣ－２２０を上市しました。 

 本測定装置は各種のＭＥＴＨＯＤを搭載しておりますが、今回、各種有機試薬の５００～６００ｍｇ水準

による全窒素と全炭素の同時測定例をご紹介いたします。 

 

 [原 理] 

 試料を反応管 14 内で酸素ガスを循環させなが

ら燃焼・酸化させ、窒素成分は窒素酸化物等に、

炭素成分は CO2に変換します。その窒素酸化物等

および CO2ガス等の均一化された燃焼ガスを計量

管 18 で分取し、還元後、水分などの不要な成分

を除去し、TCD ガスクロマトグラフ 6、7 で全窒

素および全炭素として検出定量します。 

            

              ［ ＳＵＭＩＧＲＡＰＨの流路概略図 ］ 

 [条 件] 

 ● 測定装置：ＳＵＭＩＧＲＡＰＨ「ＮＣ－２２０Ｆ」 

 ● 測定方法：ＭＥＴＨＯＤ「Ｌ×Ｌ」 

 ● 試 料 量：５００～６００ｍｇ（石英ボート中に採取） 

 ● 使用天秤：感量０.１ｍｇのマクロ天秤 

 ● 反応温度：８５０℃設定 

 ● 還元温度：６００℃設定 

 ● サイクル：ＰＵＲＧＥ/ＰＵＭＰ/ＭＥＡＳ＝６０/３００/３００sec 

 ● 定量校正：ＢＬＡＮＫと特級試薬 Aspartic acid ６００ｍｇ水準の２点検量線 
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 [測定例] 

 各種特級試薬の６００ｍｇ水準の全窒素、全炭素同時測定例を下表に示します。この測定結果は、特級

試薬の純度（９８％以上）と対応し妥当なものと判断されます。 

 

 試 料 名 
元

素 

期待値 

（％） 

測 定 値（％） ＣＶ 

（％） 

回収率 

（％） １ ２ ３ 平均値 

 Aminoaceticacid 

Ｎ 18.65 18.71 18.70 18.64 18.68 0.20 100.2 

Ｃ 32.00 31.97 31.95 31.93 31.95 0.02 99.8 

 ＤL-Glutamicacid 

Ｎ  9.52  9.35  9.36  9.32  9.34 0.23 98.1 

Ｃ 40.81 40.64 40.59 40.48 40.57 0.20 99.4 

 Glycylglycine 

Ｎ 21.20 20.97 20.96 21.04 20.99 0.22 99.0 

Ｃ 36.36 35.95 35.91 36.06 35.97 0.22 98.9 

 Hippuricacid 

Ｎ  7.82 7.70 7.70 7.73 7.71 0.21 98.6 

Ｃ 60.33 60.17 60.20 60.29 60.22 0.06 99.8 

 ＤL-Leucine 

Ｎ 10.67 10.58 10.61 10.60 10.60 0.15 99.3 

Ｃ 54.93 54.84 54.89 54.92 54.88 0.08 99.9 

 L- Leucine 

Ｎ 10.67 10.66 10.63 10.62 10.64 0.20 99.7 

Ｃ 54.93 55.05 54.92 54.88 54.95 0.16 100.0 

 Nicotinicacid 

Ｎ 11.38 11.18 11.16 11.15 11.16 0.14 98.1 

Ｃ 58.54 58.51 58.47 58.40 58.46 0.10 99.9 

 Urea 

Ｎ 46.64 46.15 46.10 46.20 46.15 0.11 99.0 

Ｃ 20.00 19.93 19.93 19.97 19.94 0.10 99.7 
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